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Задание на разработку/производство
Необходимо разработать систему контроля влажности высушенного препарата в пенициллиновом флаконе. Конечное значение влажности д.б.   1-3%. Точность измерения +_ 0,01%.Продукт сушится в сушильной установке LZ-45.27 , расфасован в пенициллиновые флаконы объёмом 3 куб.см. Габаритные размеры первичного преобразователя: высота не   более 70мм, диаметр погружаемой во флакон части не более 9 мм.
Измерения происходят при температуре в сублимационной камере менее минус 55 гр.С, общем давлении в камере от 4 до 40Па. Вторичный   преобразователь должен содержать минимум 3 входа для подключения   датчиков (лучше 6), прибор должен иметь возможность работы с   датчиками Pt100. Вторичный прибор устанавливается в 4 метрах от   места непосредственных измерений.
Контакты:

610035 г.Киров, Мелькомбинатовский проезд.8а

ИНН 4345049396  т/ф 8332 63-39-84, 57-27-16
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